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OUT =Temperatur
im Kihlschrank (KS)

IN = Temperatur
aufBerhalb des Kuhlschranks

OUT = Oberes Display
Driicken der Max-Min-Taste:
1 x -> max. Temperatur im KS
2 x -> min. Temperatur im KS

3 x -> aktuelle Temperatur im
KS

Daten dokumentieren!

RESET-Taste OUT drucken ->
alte Werte werden geldscht,
neue Messung beginnt

IN = Unteres Display

Bedienung der beiden
IN -Tasten analog der
Beschreibung links zu den
Out -Tasten

Sensor
in den Kiihlschrank
legen!
Thermometer verbleibt
aullerhalb des Kuhlschranks.




